Lab 793305

ITALY

Acidi Biliari Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

NAPOLI (NA) ITALIA 80126 Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

|l tuo risultato
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0

0

0 0

-6,92

0

GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato

4,30

4,30

2,60

METODO

Il tuo risultato

O

8,95

TUTTI I RISULTATI
Il tuo risultato

|
2,60

8,95

Media

N Media CV

Ut

3.0

xS

27 27

24

27

25

2128 30

27 11

29

Feb-23

Mar-23 ‘ Apr-23 ‘ Mag-23

Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘Dic-23 ‘Gen-24

55

76,8

Roche cobas 6000/8000/c 311
Enzimatico
Diazyme TBA REF DZ042A

16 585 6,87

0,251

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

Enzimatico
Abbott Alinity ¢ Total Bile Acids REF 08P57

12 541 4,93

Siemens Atellica CH Analyzer
Enzimatico
Sentinel Total Bile Acids Liquid REF 1700201

10 546 5,57

0,192

0,241

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

Enzimatico
Sentinel Total Bile Acids REF 3R04

8 533 6,59

Beckman Coulter AU Series
Enzimatico
Randox

8 491 4,60

Beckman Coulter AU Series
Enzimatico
Diazyme TBA REF DZ042A

5 629 10,6

Beckman Coulter AU Series
Enzimatico
Sentinel Bile Acids TBA, REF 170028

5 561 4,25
Roche cobas 6000/8000/c 311

Enzimatico
Sentinel Bile Acids TBA, REF 170028

4 5,56 8,88
Roche cobas ¢ 303/503

Enzimatico
Diazyme TBA REF DZ042A

4 574 14,6

0,310

0,200

0,745

0,267

0,617

1,05
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Acido Urico Report )
Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program Ciclo 22

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI Lug 2023 - Lug 2024
[Z][e2 27.10]) VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55 Campione N°: 7 EQAS
FII'AAPLS()LI (NA) ITALIA 80126 Data del campione: 29 Gen 24 S

lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 8838 9,26 0,420 4,54 0,011 -0,15 -0,55 -0,669
Metodo 9284 9,28 0,465 5,01 0,012 -018 057  -0,902
2 mg/dL 2 2 o5 sn 1057 D
9, g/d @®|Gruppoomogeneo 1017 9,52 0,204 214 0016 159 171 -340

GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE

I tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
151 ——————~ e AR 1456 ————————~ M

8,50 10,54 6,96 11,61 7,16 11,36

Media 102 54 30 77, 29 95 5029 N Media CV U
309 Roche cobas 6000/c 311

Uricasi, colorimetrico
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati

1187 9,20 2,40 0,016

Beckman Coulter AU Series
Uricasi, colorimetrico
Reattivi/kit dedicati

1017 9,52 2,14 0,016
VITROS Microslide Series

Uricasi, colorimetrico
VITROS Dry Slides Reagent Group

722 8381 1,93 0,016

Roche cobas Integra /¢ 111
Uricasi, colorimetrico
Reattivi/kit dedicati

594 9,44 2,72 0,026
Mindray BS Series

Uricasi, colorimetrico
3.0 Reattivi/kit dedicati

413 9,36 454 0,052
o0f Siemens Dimension Series

Uricasi UV
Reattivitkit dedicati

1.0 377 9,22 2,12 0,025

(]
S
(o] Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
(&) 0.0 Uricasi, colorimetrico
(/2]
|
N

Data 27 27 24 29 27 2128 25 30 27 11 29

Feb-23

Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘on-zs ‘Nov-23‘Dic-23 ‘Gen-24

Abbott ARCH Uric2, REF 04T13

356 9,25 2,31 0,028
101 % ©

= Roche cobas ¢ 303/503
(®0— 2O Omn Uricasi, colorimetrico
204 @ Roche UA2, REF 08058750

252 917 1,72 0,025
-3.01 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

Uricasi, colorimetrico
Target Abbott Alinity ¢ Uric2, REF 04U09

Media | 2° 50 7 95 233 914 145 0,022
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Lab 793305

VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Amilasi Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

75,7 329

620 826

1001

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
G7 PNP Bloccato - IFCC Ref, Proc., Calibrated
Abbott Alinity c AMY?2, REF 04785 (Factored, |I...

173 935 1,32

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
G7 PNP Bloccato — IFCC Ref. Proc., Calibrated

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 2930 832 35,1 4,22 1,62 0,40 0,09 1,69
846 U/L [®] Metodo 1180 896 109 12,1 7,91 -0,46 0,05 -5,60
@‘ Gruppo omogeneo 307 826 36,1 4,38 5,16 0,57 0,88 2,48
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
58 —— - m-—————————" 188 ~——————-F - 510 ~——————— B I
=L 0. ==
644,8 1006 352,5 1440 656,6 1007
Media 1001 398 826 620, 764 820 39 N Media CV U
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311
G7 PNP, Bloccato
P S Reattivi/kit dedicati
962 816 184 1,21
2 1.0 VITROS Microslide Series
o Amilopectina, colorimetrico-VITROS
o VITROS Dry Slides Reagent Group
(7] 00 ® O] 454 403 489 231
| 1.04 Beckman Coulter AU Series
N -l G7 PNP Bloccato - IFCC Ref. Proc., Calibrated
Reattivi/kit dedicati
-y 343 870 325 3,82
Beckman Coulter AU Series
-3.0 CNP-trioso/CNPG3
Reattivi/kit dedicati
Data 77 2 2 ‘ 218 25 0 27 1 ‘ 29 307 896 438 516 >
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Roche cobas Integra / ¢ 111
G7 PNP, Bloccato
3.0 Reattivi/kit dedicati
289 839 214 2,64 ™1
Siemens Dimension Series e
CNP-trioso/CNPG3 m
Reattivi/kit dedicati
187 1041 3,05 580 m
Roche cobas ¢ 303/503
G7 PNP, Bloccato L
Roche AMYL2, REF 08056811
187 813 154 2,28 N

2,34

Abbott ARCH AMY2, REF 04S89 (Factored, IFCC C...

164 932 159 2,88

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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Amilasi, Pancreatica Report

Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Data del

Ciclo 22

“eampoer: EQAS

External Quality Assurance Services

campione: 29 Gen 24
lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD Ccv U Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tat0 @‘ La tua popolazione 314 779 20,1 2,58 2,84 -0,75 -0,44 -1,94
76 4 U /L [®] Metodo 110 788 25,5 3,23 6,07 -0,95 -0,57 -3,06
ruppo omogeneo , , , -0, , -1,
®a 8 778 30,6 3,94 27,1 0,44 0,32 1,74
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
1—-————i————~——~——- —————— aEl 17—~ ——————————1 46 ——————— g
wu sl u il L Ny
742,0 833,4 660,7 915,5 678,4 879,8
||
Media 884 337 513 562 450 774 299 N Media Cv Uy | ===
807 Roche cobas 6000/8000/c 311 m
G7 PNP immunoinibizione
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati m
143 777 1,89 3,07 T
2 1.0 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ... \H
o (? G7 PNP, Bloccato
o /@)\ Sentinel MULTIGENT Pancreatic Amylase REF 6K22
o >—& Y 39 786 209 658 v
| Roche cobas ¢ 303/503
N -1.01 G7 PNP, Bloccato N
Roche AMY-P, REF 08056820
o 23 773 187 755 :
Roche cobas Integra /¢ 111
-3.0 G7 PNP immunoinibizione n
Reattivi/kit dedicati
Data 27 7 2 2 ‘ 2128 25 3 27 1 ‘ 29 o 813 322 143 ]
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Siemens Atellica CH Analyzer m
G7 PNP, Bloccato
3.0 Siemens Atellica CH PAMY_2 REF 11097579 m
19 904 254 132
004 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ... ﬁ
: G7 PNP, Bloccato | 1]
Abbott Alinity ¢ Pancreatic Amylase REF 01R04 n
- 12 778 2,75 154
o 10 ® ® & |
(o] ® @® Beckman Coulter AU Series N
(&) 0.0 G7 PNP, Bloccato
b7 @ Reattivi/kit dedicati
| 8 ® 8 778 394 271 N Q
N -1.0+ 5 . . o)
eckman Coulter UniCel DxC Series -
G7 PNP immunoinibizione N o
T8 Reattivi/kit dedicati
. 6 674 413 284 mEm O
" " >
| Siemens ADVIA Chemistry Systems \I
=30 G7 PNP immunoinibizione A =
Target 45 9 562 774 4 DiaSys Diagnostic Systems :U
Media | *>° %9 6 8 6 783 285 228
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Azoto Ureico Report

Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Ciclo 22

Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7
Data del campione: 29 Gen 24
lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 4351 6,75 0,832 12,3 0,032 -0,90 -0,58 -1,
Metodo 3371 6,75 0,680 10,1 0,029 -1,10 -0,72 -1,
6 mg/dL >
‘ Gruppo omogeneo 363 6,66 0,305 4,58 0,040 -2,16 -1,40 -9,88
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI | RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
76—~~~ e 493 ———————+- e
- FLH—H oo =1
5,20 8,18 3,35 10,15 2,59 10,91
Media 910 31 68 269 832 68 57,0 N Media CV U
8.0 VITROS Microslide Series
Ureasi, colorimetrico
2. - R R R R R R R R R O e VITROS Dry Slides Reagent Group
374 5,95 447 0,034
Beckman Coulter AU Series
Ureasi, UV
Reattivi/kit dedicati >
363 6,66 458 0,040 N
Roche cobas 6000/8000/c 311
Ureasi, UV o
Reattivi/kit dedicati
336 6,54 480 0,043 ﬁ
Roche cobas Integra /¢ 111 o
Ureasi, UV
Reattivi/kit dedicati
Data 77 A 2 2 218 25 0 27 1 29 230 626 620 0064
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-23 ‘Nov-23 ‘ Dic-23 ‘Gen-24 . . . .
Siemens Dimension Series
Ureasi, UV
301 Reattvikit dedicat H
231 6,24 11,8 0,121 m
4o Siemens Atellica CH Analyzer
20 Ureasi, UV y L]
Siemens Atellica CH UN_c, REF 11097593
D 1.0+ 209 6,92 592 0,071 o
- @ . o
° ® Abbott ARCHITECT/Alinity (¢, i, ci .. o
O 00 Ureasi, UV
(7)) Abbott ARCH Urea/Urea Nitrogen2, REF 04T12
| 193 6,92 271 0,034 N Q
N-1.01 ® @ @] | Avbott ARCHITECT Alnity (¢, o .. o
Ureasi, UV N o
20+ @ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ 77777777777777777777 Abbott Alinity ¢ Urea/Urea Nitrogen, REF 08P16
144 6,13 352 0045 | mm ©
) >
i BioSystems A15/A25 \I
-3.0 © UreasiYUV s
Target Reattivi/kit dedicati 3
Meda | °° 269 361 56,9 829 910 % 656 123 0210

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program Ciclo 22
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI Lug 2023 — Lug 2024

[=17eX:Y.Y5) VIACORNELIA DEI GRACCHI 55 campione -7 EQUAS
FII_AAPLS()LI (M) IATlas CUED Data del campione: 29 Gen 24 S

Colesterolo, LDL Report

lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
a tua popolazione 87 55, , ,6 0,156 -1,05 -0,25 -6,9
Il tuo risultato @®L lazi 34 9 3,69 6,60 1 1,0 0 2
Metodo 481 57,0 4,63 8,12 0,527 -1,08 -0,70 -8,74
2 mg/dL = Y S % o0 &
S g/d ® [ Gruppo omogeneo 107 60,9 3,63 597 0878 244 136  -146
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
N —f—————- M-————————=-—- 80 ———————- ——g-———-—————- 562 ———————1 - —g——————————-

H bho O Dcofl ol

49,50 79,03 33,85 80,11 37,44 74,29
Media 641 183 242 108, 244 602 181243 N Media CV U
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311
Direct measure
2.0 Roche Gen.3 LDLC3

649 55,6 295 0,161

Beckman Coulter AU Series
Direct measure
Beckman Coulter AU LDL, OSR6X83

376 61,1 454 0,357

Roche cobas Integra /¢ 111
Direct measure
Roche Gen.3 LDLC3

241 56,1 331 0,298
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

Direct measure

Data 27 7 2

9 27 2108 o5 30 27 1‘1 29 Abbott Alinity ¢ Direct LDL, REF 07P71

Feb-23

Mar-23 ‘ Apr-23 ‘ Mag-23

185 53,2 3,77 0,369
Roche cobas ¢ 303/503

Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘Dic-23 ‘Gen-24

Direct measure

Roche LDLC3, REF 08057966

22 11a1 ‘0jo431S9]09)

EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.

3.0+
171 56,1 3,15 0,338
o0f Siemens Dimension Series
Direct measure
Reattivi/kit dedicati
D 1.0+ 154 513 521 0,539
pl
(o] VITROS Microtip Series
Direct
8 0.0 Rgstctivri[/]lzftsi:gcati
1 % 142 56,8 269 0,321 Q
N -1.0+ o 1)
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ...
(éa ® % @ Direct measure v 5
0§ e Sekisui Diagnostics MULTIGENT Direct LDL REF ...
’ ® 136 53,9 3,53 0,408 am O
" ; >
| Mindray BS Series q
-3.0 Direct me¥;15ure s
Target Reattivi/kit dedcati 3
Media | 02 108 181 242 118 602 873 121
Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati 1 Fattore d’incertezza, k=2

Generato 03 Feb 2024



Creatin chinasi Report
Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 3653 124 5,71 4,62 0,236 0,26 0,73 1,20
125 U/L [®] Metodo 1984 124 5,08 409 0,285 0,14 0,51 0,585
@‘ Gruppo omogeneo 570 128 4,39 3,42 0,460 -0,73 -0,52 -2,51
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
108 ———————~ P 312 — -1 T
o HHM I [
106,3 150,2 98,87 149,7 94,96 152,1
Media 134 87 401 213 433 108 328433 N Media CV U
8.0 Beckman Coulter AU Series
NAC Activated - IFCC Ref. Proc., Calibrato
2 () - R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati O
570 128 3,42 0,460
O 10 Roche cobas 6000/c 311 3
o NAC Activated - IFCC Ref. Proc., Calibrato m
o ® /@{ Reattivi/kit dedicati
b4 0.0 @ ‘E / \f\@ 452 123 2,53 0,365 m
| VITROS Microslide Series
N -1.01 NAC, Enzymatic-VITROS [ o
VITROS Dry Slides Reagent Group 1]
.y 397 119 6,46 0,962 :
Roche cobas 6000/c 311
-3.0 NAC attivato
Reattivi/kit dedicati
Data A A R R 208 25 7 i 29 %09 123 202 o510 | €Y
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-ZS‘ Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-23 ‘ Dic-23 ‘Gen-24‘ Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... :
NAC attivato
3.0 Abbott ARCH Creatine Kinase REF 7D63 EEE
267 120 389 0,713 :
o044 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
' NAC attivato
Abbott Alinity ¢ CK, REF 08P42 m
D 1.0 224 122 2,94 0,598 m
-
(o) ® Roche cobas Integra /¢ 111
O o0- ® NAC Activated - IFCC Ref. Proc, Calibrato .
(7 1 @ Reattivikit dedicati
1 ® ® @ 190 123 2,98 0,664 N 0
N-107 ® Roche cobas ¢ 303/503 1]
® NAC Activated - IFCC Ref. Proc., Calibrato N o
T Roche CK, REF 08057460
’ 188 121 2,30 0,509 am O
; . >
i Siemens Atellica CH Analyzer \I
=30 NAG attivato y =
Target | 4, 21 ) 101 7| | Semens Atlica CH CK L, FeF 11057640 3
Media | 12 3 326 0 8 160 121 259 0618

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.

1 Fattore d'incertezza, k=2
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Fosfatasi Acida, Totale Report

Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD Ccv U Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @‘La tua popolazione 21 46,1 11,0 23,8 6,00 1,88 0,92 44,8
66 8 U/L [=] Metodo 16 43,0 8,41 19,6 5,26 2,83 1,09 55,3
) ® Gruppoomogeneo 5 39,2 5,86 149 655 4,71 1,46 70,3
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
1 _____ o e e i - 2 S —_ ] A e e g o e e
34,10 B 66,80 32,98 66,80 32,98 84,30 m
Media 140 256 257 205 70 406 15892 N Media CV U m
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311 m
a-naftilfosfato, punto finale
2 ()| R Reattivi/kit dedicati
11649 500 244 | Tmm
2 1.0 Beckman Coulter AU Series
o a-naftilfosfato, cinetico
o Sentinel
S 0o 5 392 149 655 o
| 1.04 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ... EE
N -l a-naftitfosfato, cinetico
@ Abbott ARCHITECT Acid Phosphatase REF 9D87 g
-y~ 4 41,1 175 897
Beckman Coulter AU Series m
-3.0 a-naftilfosfato, punto finale -
Biosystems S.A.
Data 77 2 27 ‘ 218 25 0 27 1 ‘ T > 537 8 330
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 | Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Roche cobas ¢ 303/503 4
a-naftilfosfato, punto finale
Roche AGP2, REF 08101442 o
2 63,9 1,00 1,13
BioSystems A15/A25 [ I
a-naftilfosfato, cinetico
BioSystems Acid Phos. REF 11548 m
2 422 131 9,78 |
Thermo Konelab 20/30/60i m
a-naftilfosfato, punto finale
Reattivi/kit dedicati
1 84,3 0 0 N Q
(1]
Roche cobas Integra /¢ 111 N -
-naftilfosfato, punto finale
;eanivli/iisi dediggﬁ " o
1 47,0 0 0 N | o
" " >
i Siemens Atellica CH Analyzer \I
-3.0 a-naftilfosfato, punto finale u %
Target | 7 256 295 40,6 s61] |7 .
Media | ' ' ' ' 1 57,5 0 0

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.
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Lab 793305

GGT Report

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Data del

Ciclo 22

“eampoer: EQAS

External Quality Assurance Services

campione: 29 Gen 24
lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tatO @ La tua popolazione 3971 76,9 3,00 3,91 0,119 -0,95 -0,90 -3,72
74 U /L [m] Metodo 3032 77,0 2,77 3,59 0,126 -1,08 -1,18 -3,87
® Gruppo omogeneo 645 76,1 1,81 238 0178 14 122 271
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
104 ———————1 e 477 ——————— g B77 —— =~~~ w1
od]
67,01 85,11 63,14 90,82 61,84 91,88
Media 764 268 366 15 383 760 278383 N Media CV U
801 Roche cobas 6000/8000/c 311
G-Glutamil-carbossi-nitroanilide — IFCC Ref. ...
2.0 IFCC Roche GGT

-3.0-1
Data 7 o 2z 208 25 0 27 1 29
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘011-23 ‘NOV-ZS ‘ Dic-23 ‘Gen-24
3.0
D e, A R Pt A G Atk
O 1.0
.
S
0.0
b3 @
I | ®
N-1.01@—
® @ —©—
Y S e — ®
-3.0- ®
Target | 76 156 268 366
Media

980 77,0 225 0,138

Beckman Coulter AU Series
G—-Glutamil-carbossi-nitroanilide — IFCC Ref. ...
Reattivi/kit dedicati

645 76,1 2,38 0,178

VITROS Microslide Series
G-glutammil-p-nitroanilide-VITROS
VITROS Dry Slides Reagent Group

462 118 256 0,352

Roche cobas Integra /¢ 111
G-Glutamil-carbossi-nitroanilide - IFCC Ref. ...
IFCC Roche GGT

357 76,4 2,72 0,275

Siemens Dimension Series
G-glutammil-carbossi-nitroanilide
Reattivi/kit dedicati

212 93,3 361 0,579

Siemens Atellica CH Analyzer
G-glutammil-carbossi-nitroanilide
Siemens Atellica CH GGT, REF 11097597

177 76,4 555 0,797
Roche cobas ¢ 303/503

G-Glutamil-carbossi-nitroanilide — IFCC Ref. ...
IFCC Roche GGT

175 77,2 222 0,324
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

G~-Glutamil-carbossi-nitroanilide - IFCC Ref. ...
Abbott ARCH GGT2, REF 04T00 (Factored, IFCC C...

161 80,0 3,81 0,600
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

G-Glutamil-carbossi-nitroanilide — IFCC Ref. ...
Abbott Alinity ¢ GGT2, REF 04T96 (Factored, |...

159 80,1 286 0,454

¢c 199

u
u
"dINVD OTOI1D

L
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Lab 793305

ITALY

GOT/AST Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Data del

Ciclo 22

Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7
campione: 29 Gen 24
lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 5978 439 3,36 7,66 0,109 0,33 -0,16 2,53
45 U /L [®] Metodo 3775 429 2,99 6,98 0,122 0,70 0,26 4,90
@‘ Gruppo omogeneo 515 46,1 1,53 3,31 0,168 -0,75 -1,40 -2,47
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
94 — - =1 B85~~~ R 93
0o = o= U - -
38,49 53,79 27,93 57,87 27,09 60,69
Media 342 186 265 111, 208 464 200 296 N Media CV U
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311
UV senza P5P
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
1072 41,5 3,08 0,098
Beckman Coulter AU Series
UV senza P5P
BC AU Calibrator 66300
515 46,1 331 0,168
Beckman Coulter AU Series
UV con P5P - [FCC Ref. Proc., Calibrato
Reattivi/kit dedicati
406 46,1 3,67 0,210 g
Roche cobas Integra /¢ 111 o
UV senza P5P
Reattivi/kit dedicati
Data 77 2 2 218 25 0 27 1 29 804 412 a6t 0187
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘ch-23 ‘Gen-24 VITROS Microslide Series 4
Enzimaiico, colorimetrico-VITROS \
3.0 VITROS Dry Slides Reagent Group
340 500 355 0,241 >
004 Siemens Dimension Series
' UV con P5P m
Reattivi/kit dedicati
O 1.0 261 45,1 553 0,386 4
st
(o] Roche cobas 6000/8000/c 311
QO 00 UV con P5P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
n @ Factored, IFCC Correlated
| ® 259 437 5,88 0,400 N Q
N-1.01 ® © VITROS Microslide Series Q
UV con P5P-VITROS N o
00+ @ 7777777777777777777777777777777 @ 77777777 Q - VITROS Dry Slides Reagent Group
® ® 244 498 354 0282 | mm ©
T >
i Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ... \I
-3.0 UV senza P5P V s
Target Abbott ARCH AST REF 7D81 v
Media 34,2 111 186 265 296 232 421 416 0,288
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GPT/ALT Report

Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program Ciclo 22
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI Lug 2023 — Lug 2024
[=/[eL 27:Y0)) VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55 Campione N°: 7 E As
FII'AAPLS()LI (NA) ITALIA 80126 Data del campione: 29 Gen 24 ~ ~ Tt s
lotto n°: 212100
Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 5822 156 6,07 3,89 0,199 -0,66 0,05 -2,57
152 U /L [m] Metodo 3905 157 7,48 4,78 0,299 -0,61 0,11 -2,93
® Gruppo omogeneo 547 160 372 233 0398 204  -090 477
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
80 —————1 - 578 ————————1 Lo ]

141,0 178,2 119,2 194,0 125,7 186,4
Media 190 833 295 123 276 160 689 N Media CV U
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311
UV senza P5P
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
1131 155 240 0,276
Beckman Coulter AU Series
UV senza P5P
BC AU Calibrator 66300
547 160 2,33 0,398

Beckman Coulter AU Series
UV con P5P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Reattivi/kit dedicati

441 160 2,99 0,569
Roche cobas Integra /¢ 111 g
-3.0 UV senza P5P
Reattivi/kit dedicati
Data 7 g« 2z 208 25 30 27 1 29 294 150 245 0460 v
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘ch-23 ‘Gen-24 VITROS Microslide Series
UV con P5P-VITROS 4
3.0 VITROS Dry Slides Reagent Group
320 156 358 0,772 ~
oo Roche cobas 6000/8000/c 311 >
UV con P5P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Factored, IFCC Correlated F
@ 1.0 277 155 2,72 0,636
S
(o) ® VITROS Microslide Series 4
QO 00 UV con P5P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
(7)) : @ VITROS Dry Slides Reagent Group
I O] ® 269 157 299 0715 N (1)
N -1.0- —O—©— : e )
® Siemens Dimension Series -
@ UV con P5P - IFCC Ref. Proc., Calibrato N o
2 ® Reattivikit dedicati
©® 293 169 382 108 | mm ©
T >
i Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ... \I
=30 UV senza P5P V s
Target Abbott ARCH ALT REF 7D56 3
Media 27,6 68,9 123 160 190 213 157 300 105
Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati 1 Fattore d’incertezza, k=2
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Lattato (Acido Lattico) Report

Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Ciclo 22

Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7
Data del campione: 29 Gen 24
lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 769 12,1 0,602 4,97 0,054 -0,18 -0,01 -0,884
1 2 m g /d L [m] Metodo 694 12,1 0,544 4,48 0,052 -0,27 -0,04 -1,22
@‘ Gruppo omogeneo 105 12,0 0,438 3,65 0,107 0 1,14 0,008
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI I RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato I tuo risultato
32 - R 128 — =~ B B 166 ———————~
0 5= m o 0 oe -0 " B [
9,81 14,19 9,43 14,87 9,10 m
Media 103 256 330 184 385 120 281 N Media CV U -
801 Roche cobas 6000/8000/c 311 o
Enzimatico
Reattivi/kit dedicati ‘
193 12,3 3,05 0,068
e Beckman Coulter AU Series >
O Enzimatico
o Reattivi/kit dedicati n
‘? 105 12,0 3,65 0,107 [t
VITROS Microslide Series
N -1.07 Enzimatico n
VITROS Dry Slides Reagent Group
S 103 117 176 0,051 °
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
-3.0 Enzimatico
Abbott Alinity ¢ Lactic Acid, REF 08P21 F
Data 77 2 2 ‘ 218 25 0 27 1 ‘ 29 50 123 396 0131
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Roche cobas ¢ 303/503 m
Enzimatico
3.0 Ho?he LIACT2, REF 08057940 ﬁ
55 125 162 0068 | guim
sl ® @ Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ... —
' Enzimatico
Abbott ARCH Lactic Acid, REF 9P18 o
O 10 @ = Oj 41 123 353 0,169
(o] Siemens Atellica CH Analyzer
O 00 (@) Enzimatico —
7. ~ [O) Siemens Atellica CH Lactate_2, REF 11532568
| 36 115 467 0,224 N 0
N-1.07 Roche cobas Integra / ¢ 111 N f_’
Enzimatico
T Hgglﬂivi/:(it dedicati o
. 27 126 226 0137 | mm ©
) . >
| Radiometer ABL 800 Series \l
=30 Elettrodo, diretto s
Target | 4, 184 ) 281 0 3 Reattivi/it dedicati 3
Media | 0> 8 56 28, 3, 6.3 %2 11,0 552 0,162
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LDH Report
Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI

[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Ciclo 22

“eampoer: EQAS

Data del campione: 29 Gen 24

External Quality Assurance Services

ITALY
lotto n°: 212100
Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv Ut Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tatO @ La tua popolazione 3299 172 7,61 4,42 0,331 -0,83 -1,14 -3,65
1 66 U/L [m] Metodo 3372 174 8,66 4,98 0,373 -0,90 -1,15 -4,50
® | Gruppo omogeneo 560 169 8,14 483 0860 032  -087 -153
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato I tuo risultato
88—~ g
[Sm=) D
127,9 209,3 130,5 2171 134,2 210,3
Media 174 1 975 39, 980 168 708979 N Media CV U
801 Roche cobas 6000/8000/c 311
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
873 174 252 0,371

Data 27 27 24 29 27 2128 25 30 27 11 29

Feb-23

Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-23‘Dic-23 ‘Gen-24

Z-score

m e

-3.0+

Target
1 8 70 7
Vedia 68 389 8 975

Beckman Coulter AU Series
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Reattivi/kit dedicati

560 169 483 0,860

VITROS Microslide Series
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
VITROS Dry Slides Reagent Group

348 193 3,01 0,780

Roche cobas Integra /¢ 111
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Reattivitkit dedicati

273 179 293 0,794

Roche cobas ¢ 303/503
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Roche LDHI2, REF 08057958

205 173 1,73 0,524

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Abbott ARCHITECT LDH REF 2P56 (Factored, IFCC...

172 165 536 1,68

Siemens Atellica CH Analyzer
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Siemens Atellica CH LDLP, REF 11097594

164 178 1,76 0,612

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Abbott Alinity ¢ LDH2, REF 04T99 (Factored, ...

118 164 467 1,76

Siemens Dimension Series
L to P - IFCC Ref. Proc., Calibrato
Reattivi/kit dedicati

113 167 436 1,71

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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Lipasi Report
Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

External Quality Assurance Services

QAS

NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Data del campione: 29 Gen 24

ITALY

lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 2452 57,7 3,86 6,69 0,195 -0,43 -0,81 -2,88
56 U/L [®] Metodo 2142 57,8 413 7,15 0,223 -0,44 -0,97 -3,12
@‘ Gruppo omogeneo 386 57,3 2,93 511 0,372 -0,46 -0,70 -2,34
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
61 ————————+ ey 368 —————————|— -~~~ ~————1
o mE=u
42,70 71,98 37,13 78,47 38,37 76,95
Media 513 311 13 682 993 569 849 N Media CV U
801 Roche cobas 6000/8000/c 311
Enzimatico, colorimetrico
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
484 584 394 0,262
2 1.0 VITROS Microslide Series
o Enzimatico con colipasi-VITROS
o ® VITROS Dry Slides Reagent Group
o 20 429 637 421 324
| © ®© Beckman Coulter AU Series
N -1.07 ©\@)\@ 00 O, O, Enzimatico, colorimetrico
Reattivi/kit dedicati
=2, 0 R R R 386 57,3 5,11 0,372
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ...
-3.0 Enzimatico con colipasi
Abbott ARCHITECT Lipase, REF 7D80
Data 27 27 24 29 27 ‘ 2128 25 30 27 11 ‘ 29 214 595 606 0616
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Roche cobas Integra / ¢ 111 F
Enzimqtiqo, colprimetrico
3.0 Reattivi/kit dedicati EEE
187 53,9 6,07 0,598 u
004 Roche cobas ¢ 303/503
’ Enzimatico, colorimetrico m
Roche LIPC, REF 08057982
2 1.0 170 571 343 0,376 m
Roche cobas 6000/8000/c 311
8 0.0 (@) Enzimatico, colorimetrico L]
7, @ ~ Roche Lipase ACN 789/8789/786/8786 high
| ® 140 58,2 335 0,411 h ’ Q
N -1.01 © Yo ® | | Siemens Atellica CH Analyzer f_’
Enzimatico, colorimetrico N o
B ®@ Siemens Atellica CH Lip, REF 11097606
’ 106 64,8 3,53 0,556 am 0O
T >
i Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, i ... \I
=30 Enzimatico, colorimetrico y ( g
Target | 5, 4 - gqq| [SeninelLipase REFoevss 3
Media ’ 94 527 136 1,84
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Rame Report
Lab 793305 Clinical Chemistry (Monthly) Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD Ccv U Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @‘La tua popolazione 19 52,2 4,84 9,27 2,78 -0,46 0,01 -4,24
50 IJQ/dL [®] Metodo 100 61,0 10,9 17,8 2,72 -1,01 -0,79 -18,0
ruppo omogeneo , , , , -1, -0, =13,
®ac 7 57,9 7,44 12,8 7,03 1,07 0,31 13,7
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
D B 16 -———-F-——p "~~~ —————1 -~ F@g
50,00 75,60 31,00 115,3 31,00 75,60
Media 530 149 183 100, 201 537 162209 N Media CV U
8.0 Beckman Coulter AU Series
Colorimetrico
20—~ Dialab
12 69,0 10,4 519
2 1.0 Beckman Coulter AU Series
o M M Colorimetrico
Diaspertz (Microlyn Healthcare)
&
S 00 \ & 11 67,7 883 451
| Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci
N -1.01 @ Colorimetrico yie:h
Sentinel MULTIGENT Copper REF 6K93
-y —————— 10 46,6 6,53 2,40
Roche cobas 6000/8000/c 311
=3.0 Colorimetrico
Sentinel
Data 77 2 2 ‘ 218 25 0 27 1 ‘ 29 7 494 030 435
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Bl e A Saes
Colorimetrico
3.0 Sentinel :
7 57,9 128 7,03 m
o0f Beckman Coulter AU Series
Colorimetrico 3
Randox
D 1.0+ 6 60,4 2,77 1,1
st
(o] @ & @ Archem Diagnostic BM400 m
Colorimetrico
8 0.0 W *%’* Reattivi/kit dedicati
I @ @ 5 579 0071 0628 | NG Q
N -1.01 ® Siemens Atellica CH Analyzer f_’
Colorimetrico N o
0 T Sentinel
. 5 556 9,74 6,06 am O
>
i AAS, Flamma \I
=30 AAS (Assorbimento Atomico) s
Tatget | 5y 5 100 ” ; 201 Reattivi/kit dedicati 3
Media | > 9 83 0 4 599 101 754

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Sodio Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tUO rlSUltato @ Tutti i risultati 7656 120 2,31 1,92 0,066 -3,40 -2,73 -6,53
Metodo 4075 120 1,62 1,35 0,064 -5,02 -3,99 -6,78
112 mmol/L 0 : : : : : :
@‘ Gruppo omogeneo 926 120 1,55 1,29 0,127 -5,25 -4,30 -6,76
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI | RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
202 - i, 837 - 1277 g1
[N h
112,4 127,8 112,0 128,3 108,3 1314
Media 112 141 155 129 161 120 146 161 N Media CV WU
8.0 Roche cobas 6000/8000/c 311
ISE indiretto
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
1138 120 1,34 0,119
2 1.0 Beckman Coulter AU Series
o ISE indiretio
o Reattivi/kit dedicati
o 20 Of O, 926 120 129 0,127
| VITROS Microslide Series
N -1.01 ISE diretto
VITROS Dry Slides Reagent Group
-y 626 119 1,35 0,160
Medica EasyLyte Series/Expand
-3.0 ISE diretto
= Reattivi/kit dedicati
Data 77 2 2 ‘ 218 25 0 27 1 ‘ 29 445 190 258 0.365
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ...
ISE indiretto
3.0 Abbott ARCH ICT Diluent (Na, K, Cl) REF 2P32 m
’ 423 120 1,29 0,189 o
o4 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
) ISE indiretto
Abbott Alinity ¢ ICT Diluent, REF 07P53 n
D 1.0+ 291 120 123 0,216 1]
el @ ;
o Roche AVL 9100 Series o
O 00 ISE diretto
) ® O] Reattivi/kit dedicati
| 267 118 1,29 0,233 N Q
N-107 Roche cobas ¢ 303/503 1]
ISE indiretto N o
P — 5 Roche ISE indirect Na-K~CI, REF 10820652/0839...
! 236 120 119 0232 | mm @
>
| SENSA CORE - ST-100/100B/100C/200/al )u\l
=30 ~ ISE diretto s
Target Reattivi/kit dedicati 3
Media 112 120 129 141 146 155 161 211 122 205 0621
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Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Trigliceridi Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Ciclo 22

Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7
Data del campione: 29 Gen 24

EQAS

External Quality Assurance Services

lotto n°: 212100

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tUO rlSUltato @ Tutti i risultati 9078 50,4 4,48 8,89 0,117 -1,20 -1,02 -10,6
Metodo 8280 50,2 4,65 9,26 0,128 -1,12 -0,99 -10,4
45 mg/dL = R B ). N S R
S g/d ® Gruppo omogeneo 973 484 1,66 343 0133 204 190  -7,01
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI I RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
145 —————1 e 1295 — =~~~ i 1420 ——————— I EinE,
40,09 56,69 26,96 73,44 27,98 72,73
Media 467 151 203 933 20 484 161220 N Media CV U
8.0 Beckman Coulter AU Series
Enzimatico, punto finale
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
973 484 343 0,133
Roche cobas 6000/c 311
Enzimatico, punto finale
Reattivi/kit dedicati
908 53,3 285 0,126

o7 2 29 27 2128 25 0 27 1 29
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘on-zs ‘Nov-23‘Dic-23 ‘Gen-24

3.0

200

-3.01 @
Target | 467 93,3 151 203 220
Media

VITROS Microslide Series
Enzimatico, punto finale
VITROS Dry Slides Reagent Group

602 50,5 3,86

Roche cobas Integra /¢ 111
Enzimatico, punto finale
Reattivi/kit dedicati

461 51,4

Siemens Dimension Series
Enzimatico, punto finale
Reattivi/kit dedicati

374 438
Mindray BS Series

Enzimatico, punto finale
Reattivitkit dedicati

351 47,7
Roche cobas ¢ 303/503

Enzimatico, punto finale
Roche TRIGL, REF 08058687

248 53,8
Roche cobas 6000/c 311

Enzimatico con bianco glicerolo
Reattivi/kit dedicati

242 533

2,87

7,70

6,03

3,29

3,33

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...

Enzimatico, punto finale
Abbott ARCH Trig2, REF 04710

241 478 5,19

0,198

0,172

116141

0,436 m
-y
0,384 E
=T
0,281 o
N
NS
0,286 am 0O
~J 2
v
0,399
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ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Zinco Report

Clinical Chemistry (Monthly) Program

Data del campione: 29 Gen 24

Ciclo 22
Lug 2023 - Lug 2024
Campione N°: 7

lotto n°: 212100

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter AU Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 137 51,0 13,9 27,3 2,98 -0,83 -0,24 -22,8
Metod 126 51,4 14,0 27,2 3,11 -0,86 -0,28 -23,4
39,4 pg/dL 1 wetodo
® Gruppo omogeneo 6 37,5 11,6 30,9 11,9 0,16 0,64 4,96
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI I RISULTATI
I tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
L At i T T 17 ==+ R R, 20 - TR
uooouou L 0 oo [ | [ ] |
24,00 65,36 10,30 121,3 10,30 120,7
Media 390 142 194 989 219 518 165211 N Media CV U
801 Beckman Coulter AU Series
Colorimetrico
2. - R R R R R R R R R O e Diaspertz (Microlyn Healthcare)
11 504 26,2 9,94
2 1.0 Archem Diagnostic BM400
Colorimetri
8 EE[\ E‘\_ Reativiki dedicat
prd 0.0 O [] 10 51,3 209 8,46
NI 101 Siemens Atellica CH Analyzer
. Colorimetrico
Sent:’:\el !
-.ye-—— — — — = 8 491 16,1 6,98
Beckman Coulter AU Series
-3.0 Colorimetrico
Data A 208 25 30 27 g| |TenmteRe 81 147
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-23 Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘ch-23 ‘Gen-24 Bl e AL Saes
Colorimetrico
— i N
7 449 151 6,41 ] |
ool Roche cobas 6000/8000/c 311 o |
Colorimetri
Sontngl
2 1.0 6 585 728 434 o
) O O (= Roche cobas 6000/8000/c 311 o
— Colorimetrico
8 0.0 m] [ | |Dialab
| = 6 468 131 6,26 N 0
N -1.07 Beckman Coulter AU Series f_’
Colorimetrico N (o)
0 T 7777777777777777777@777 Sentinel
=] O 6 375 309 11,9 am O
>
i Roche cobas ¢ 303/503 \I
=301~ Colorimetrico s
Target 3 9 142 1 194 211 Archem Diagnostics :U
Media | 8.9 65 S 6 561 176 10,1
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