Ematocrito Report
Lab 793305 Hematology Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Data del campione: 08 Gen 24

Ciclo 18
Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10

lotto n°: 261700

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

N Media SD cv
2552 18,1 0,730 4,03
3149 18,1 0,955 5,27

|l tuo risultato
18,9 %

@ La tua popolazione
[m] Metodo

Comparazione statistica

La tua deviazione
%

439
4,45

RMZ
0,97
0,74

u Z-score
0,036 1,09
0,043 0,84

® Gruppo omogeneo 153 184 0,369 2,01

0,075 1,47 0,83

2,96

GRUPPO OMOGENEO

0 oo 0 =
16,51

METODO

Il tuo risultato
B44 —— - i

Il tuo risultato

19,40 13,32 22,87

490 ~————-——- e

POPOLAZIONE

Il tuo risultato

14,46

21,75

Media

3.0

38,9

N Media CV U

13 01 10 08 07 10 14 06 09 13 06 08

Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-ZS‘ Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘Dic-23 ‘Gen-24‘

18,4 29,8 35,1 37,7 42,6

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

583 17,9
Sysmex XN-L Series

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

505 18,0 220 0,044

Beckman Coulter UniCel DxH Series
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

153 184 2,01
Siemens ADVIA 120/2120/2120i

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

152 16,3
Mindray BC-6000 Series

Calcolato
Mindray Hematology Reagent

149 20,1
Abbott CELL-DYN Ruby

Calcolato
Reattivitkit dedicati

118 159 2,92 0,107
Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

118 18,6
Horiba Yumizen H500/550

Calcolato
Horiba-ABX Hematology Reagent

111 17,2
Sysmex XP-100

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

80 174

2,40

0,045

0,075

2,86

0,094

2,09

0,086

2,79

0,119

2,75 0,112

229 0,111

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.
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Emoglobina A2 Report
Lab 793305 Hemoglobin Program

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
[-][eX-7:Y»)) VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Data del campione: 15 Nov 23

Ciclo 20

> camoner- 2. EQAS

Extemal Quality Assurance Services

ITALY
lotto n°: 242000
Sebia CAPILLARY Series Comparazione statistica La tua deviazione
. N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 431 2,35 0,147 6,26 0,018 -1,72 -0,89 -10,8
2 1 0/0 [=] Metodo 51 2,17 0,143 6,59 0,050 -0,47 0,01 -3,13
) @‘ Gruppo omogeneo 46 2,16 0,146 6,77 0,054 -0,42 0,01 -2,87
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI I RISULTATI

Il tuo risultato

11 -——-- R e L 12 -——--

1,80 2,50 1,80

Il tuo risultato

,,,ﬁ,,, 7777777777 19 —————- F-——g-——-———-——

2,50

Il tuo risultato

...|| 11..1

1,62 3,09

Media 2,2 2,7 34 2,1 2,6 2,1

N Media CV U

Data 21 18 15 15 19 172t

19 16 20 18 15

Dic-22 ‘ Gen-23 ‘ Feb-23

Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag—ZS‘Giu-Zi ‘Lug—23 ‘Ago—23 ‘ Set-23 ‘Ott—23 ‘Nov—ZS‘

Target 21 26

34

Bio-Rad VARIANT I

HPLC
Bio-Rad VARIANT Il Beta-Thal Short (270-2103/... m

166 2,39 3,87 0,018
Bio-Rad D-10 3
HPLC
Bio-Rad D-10 Dual HoA1c/A2/F (220-0201)

140 2,38 732 0,087 O
Sebia CAPILLARY Series Q
Elettroforesi
Reattivi/kit dedicati

46 2,16 677 0054 | W
Bio-Rad VARIANT II °
HPLC
Bio-Rad VARIANT Il Dual HbA1c/A2/F (270-2500) c

39 227 7,36 0,067

]|
Tosoh G7/G8/G11 Series :
HPLC
Reattivi/kit dedicati

22 215 135 0,155 m
SEBIA
Elettroforesi
Reattivi/kit dedicati

5 2,22 4,27 0,106
Arkray/Menarini Adams HA-8180 N
HPLC
Reattivi/kit dedicati

4 290 714 0,259 N Q
Lifotronic H9 (Trivitron NANO H110)... ° IQ
HPLC
Reattivi/kit dedicati o

4 233 386 0,113 am
Primus Series mh g
HPLC
Reattivi/kit dedicati N s

0 v

1 2,40 0

Copyright © 2023 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio-Rad Laboratories, Inc.
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Emoglobina, Totale Report

Lab 793305

[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Hematology Program Ciclo 18
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI

Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10 EQAS
Data del campione: 08 Gen 24 ~ ~® e s
lotto n°: 261700

Beckman Coulter UniCel DxH Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
a tua popolazione 07 6,05 0, ,22 0,006 12 0, ,
Il tuo risultato @®L lazi 3073 134 2 0 1,1 31 2,48
6.2 g/dL [®] Metodo 1697 6,02 0,139 2,32 0,008 1,32 0,60 3,06
! ® Gruppo omogeneo 152 6,00 0,100 167 0,020 2,01 142 335
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
59 ——————————- - ———1 B5l ————————— m——t-———————- 899 ———————- o ks

5,60

6,30 5,32

6,71 5,38 6,72

Media 9,9 126 139

13,1 114 63 6,0 N Media CV U!

3.0

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Fotometrico
Reattivi/kit dedicati

453 6,03 1,64 0,012
Sysmex XN-L Series

Fotometrico
Reattivi/kit dedicati

1 152 6,00 167 0,020

373 5,96 1,35 0,010

Beckman Coulter UniCel DxH Series
Fotometrico
Reattivi/kit dedicati

Mindray BC-6000 Series

Colorimetrico

Data | 13 0 10 08

07 10 14

Mindray Hematology Reagent

6 0 13 0 0 149 6,12 139 0,017

Feb-23

Mar-23 ‘Apr—23 ‘ Mag-23‘ Giu-23 ‘ Lug-23 ‘ Ago-23 ‘ Set-23 ‘ Ott-23 ‘ Nov-23 ‘ Dic-23 ‘ Gen-24 ‘

Sysmex XN-L Series

Colorimetrico

2_0,@77777————77777************’*”776 77777777777777 @ Colorimetrico

Reattivi/kit dedicati
134 5,95 1,18 0,015

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
MO! Reattivi/kit dedicati

© =129 6,17 19,5 0,132
Horiba Yumizen H500/550

Colorimetrico

Horiba-ABX Hematology Reagent
111 6,06 1,90 0,027

Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...

Colorimetrico
Reattivi/kit dedicati

106 6,20 2,07 0,031
Siemens ADVIA 120/2120/2120i

g8l 9jejol ‘euiqojbowy

Target 6,0

9,8

Fotometrico
Reattivi/kit dedicati

11,4 12,6 13,9 100 6,38 2,06 0,033

‘dINVD OTDI1D

(0] 2
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Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Leucociti Report

Hematology Program

Data del campione: 08 Gen 24

Ciclo 18
Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10

lotto n°: 261700

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 3189 3,13 0,115 3,67 0,005 -0,25 -0,06 -0,901
etodo ) i ) ) =Y, =Y, =Y,
3 1 IJ [=] Metod 1331 3,12 0,129 413 0,009 0,19 0,05 0,784
2 @‘ Gruppo omogeneo 152 3,15 0,080 2,53 0,016 -0,57 -0,29 -1,43
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI | RISULTATI
I tuo risultato Il tuo risultato I tuo risultato
Lo e i I %4 - == | 062 g
= o H i s H = [0 = o < .
2,75 3,54 2,48 3,77 2,55 3,70
Media | 40 90 156 39 147 92 255 26 31 N Media CV U
8.0 Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Light scattering
2 () - R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
581 3,15 2,47 0,008
2 1.0 Sysmex XN-L Series
o @ Light scattering
O oo @)L Reattivi/kit dedicati
7] 505 3,17 2,46 0,009
l\ll 10- e Siemens ADVIA 120/2120/2120i
: ® _@® Light scatteri
F;gatti?/?/?(itedrg](%cati
-y 157 2,97 411 0,024 F
Beckman Coulter UniCel DxH Series
-3.0 Impedenza elettrica m
Reattivi/kit dedicati
Data |13 0f o ® o ‘ 10 ‘ 4 06 ‘ 09 ‘ 1806 ‘ 08 ‘ 15 818 250 oo | e
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Mindray BC-6000 Series
Light scattering 0
3.0 Mindray Hematology Reagent
149 3,06 2,85 0,018 o
004 Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...
' @ Impedenza elettrica n
Reattivi/kit dedicati
@ 1.0 118 3,18 399 0020 | HEEN
st ﬁ
o ® @] |Horiba Yumizen H500/550
O 00 @ Impedenza elettrica L
n M Horiba-ABX Hematology Reagent
| 111 3,02 417 0,030 b Q
N-0 ® Abbott CELL-DYN Ruby 1]
Light scattering m o
o l® Reativikit decicati
’ 109 3,15 3,58 0,027 am
~3.01 Sysmex XP-100 mh g
: Impedenza elettrica
Target | , 9 147 o 5| | Restivikitdedicei ° %
Media | 2° 0 ’ 5 82 3,08 396 0,034 :

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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MCH Report
Lab 793305 Hematology Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Data del campione: 08 Gen 24

Ciclo 18
Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10

lotto n°: 261700

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

N Media
3036 29,3
3148 29,3

SD
0,739
0,761

cv
2,52
2,60

|l tuo risultato
29,7 pg/cell

@ La tua popolazione
[m] Metodo

Comparazione statistica

La tua deviazione

RMZ
0,07
0,11

u Z-score
0,034 0,50
0,034 0,53

%
1,26
1,37

@‘ Gruppo omogeneo 148 29,4 0,477 1,62

0,098 0,60 0,45

0,981

GRUPPO OMOGENEO

27,65

METODO

Il tuo risultato Il tuo risultato

oo o
31,80

25,49 33,10

POPOLAZIONE

Il tuo risultato

25,64 33,03

Media
3.0

xS

200 263 317 294

N Media CV U

13 01 10 08 07 10 14 06 09 13 06 08

Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-ZS‘ Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘Dic-23 ‘Gen-24‘

26,3 28,2 31,7

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

576 29,2
Sysmex XN-L Series

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

503 29,3 1,49
Siemens ADVIA 120/2120/2120i

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

156 30,3 2,55 0,155

Beckman Coulter UniCel DxH Series
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

148 29,4
Mindray BC-6000 Series

Calcolato
Mindray Hematology Reagent

147 29,2
Abbott CELL-DYN Ruby

Calcolato
Reattivitkit dedicati

121 29,6 2,95 0,198
Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

115 30,1
Horiba Yumizen H500/550

Calcolato
Horiba-ABX Hematology Reagent

111 29,6
Sysmex XP-100

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

82 283

1,64 0,050

0,048

1,62

0,098

1,96

0,118

2,03

0,143

249 0,175

2,38 0,186

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.
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MCHC Report

Lab 793305 Hematology Program

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Ciclo 18

Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10 EQAS
Data del campione: 08 Gen 24
lotto n°: 261700

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo rlSUltato @ La tua popolazione 2441 33,2 1,32 3,97 0,067 -0,31 -0,61 -1,23
328 g/dL [®] Metodo 3013 333 174 523 0,079 -030 050  -155
! ® Gruppo omogeneo 148 32,7 0,603 184 0,124 0,16 0,20 0,206
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE

I tuo risultato

22 ———-———- e 559 ——— -

Il tuo risultato

Il tuo risultato

30,35 35,72 24,61 42,03 26,62 39,80
Media | 326 B4 7 331 328 335 325 328 827 N Media CV U
8.0 ® Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Calcolato
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
574 33,6 2,36 0,083
2 1.0 ©\© Sysmex XN-L Series
Calcolat
8 PO Reattvilkit dedicat
o 20 ©/©/ 500 33,1 213 0079
| Siemens ADVIA 120/2120/2120i
N -1.01 Calcolato
Reattivi/kit dedicati
-y —————— 156 39,4 3,14 0,247
Beckman Coulter UniCel DxH Series
-3.0 Calcolato
Reattivi/kit dedicati
Data 13 0t ‘ 10 ‘ I ‘ 10 ‘ 1406 ‘ 09 ‘ 13 08 08 ‘ 148 327 184 0424
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 | Ott-23 |Nov-23 | Dic-23 |Gen-24 Mindray BC-6000 Series g
Calcolato
3.0 Mindray Hematology Reagent
(O] 146 304 2,07 0,131 O
o044 Abbott CELL-DYN Ruby
' Calcolato :
@ @ Reattivi/kit dedicati
D 1.0+ 124 38,8 341 0,297
h . .
(o) O] ® Horiba Yumizen H500/550 O
O 00 O] ® Calcolato
N @ Horiba-ABX Hematology Reagent
| ® 110 35,2 3,11 0,261 A Q
N -1.0+ . o
Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher... -
Calcolato m (o)
T8 Reattivi/kit dedicati
’ 76 332 2,38 0,227 am
~3.01 Sysmex XP-100 mh g
. galco'la}ﬁ' dedicati F
Target eattivi/kit dedicati
Vedia 325 32,7 33,1 334 335 68 340 313 0323 ° v

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.
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MCV Report
Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Hematology Program

Ciclo 18

Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10

Data del campione: 08 Gen 24
lotto n°: 261700

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ La tua popolazione 2251 87,6 2,73 3,12 0,144 1,12 1,19 3,48
90 7 ﬂ_ [®] Metodo 2727 88,4 3,39 3,84 0,162 0,68 0,71 2,62
2 ® Gruppo omogeneo 150 90,0 0,765 0851 0,156 0,97 0,55 0,827
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
6 - I e T I - L B s R, 202 ~ - g
oo o D O = -
86,13 93,10 105,3 73,98 101,3
Media | 868 862 866 859 872 864 806 966 900 N Media CV U
8.0 Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Impedenza elettrica
2 () R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
® 581 86,8 1,71 0,154
2 1.0 ® Sysmex XN-L Series
(o) (9\ O, O Impedenza elettrica
o Reattivi/kit dedicati
o % \@ 500 883 158 0,156
| Beckman Coulter UniCel DxH Series
N -1.07 Impedenza elettrica
Reattivi/kit dedicati
-y 150 90,0 0,851 0,156
Mindray BC-6000 Series
-3.0 Impedenza elettrica
Mindray Hematology Reagent
Data 13 0t ‘ 10 ‘ I ‘ 10 ‘ 1406 ‘ 09 ‘ 13 08 08 ‘ 147 964 134 0265
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Siemens ADVIA 120/2120/2120i
Light scattering
3.0 Reattivi/kit dedicati
139 77,2 269 0439 g
o044 Abbott CELL-DYN Ruby
' Light scattering
@ Reattivi/kit dedicati O
D 1.0+ ® 110 76,1 1,93 0,350
st
(o] O] © ® Horiba Yumizen H500/550 <
O 00 Impedenza elettrica
) (@ Horiba-ABX Hematology Reagent
| ® 108 84,2 1,99 0,404 A Q
N-1.07 Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher... 1]
Impedenza elettrica m (o)
Y ®@ Reativikit decicati
% 90,3 136 0313 | mm
_3.0- Beckman Coulter UniCel DxH 900 mh g
: Impedenza elettrica g
Target Reattivi/kit dedicati
Media | 2 80,9 %0, 9.6 68 90,2 0945 0258 o 3

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
EQAS & un marchio Bio—Rad Laboratories, Inc.
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Lab 793305

[=][eX-7:1») VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Piastrine Report

Hematology Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI

Data del campione: 08 Gen 24

Ciclo 18

Apr 2023 — Mar 2024
Campione N°: 10 EQAS

lotto n°: 261700

Beckman Coulter UniCel DxH Series

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tuo r|SU|tatO @ Tutti i risultati 3188 50,7 4,71 9,28 0,208 0,69 0,65 6,42
54 K/IJL [®] Metodo 2881 50,7 4,49 8,86 0,209 0,74 0,65 6,58
® Gruppo omogeneo 155 52,8 2,88 546 0578 0,43 0,77 2,35
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI | RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
26 —————- Mmi————————————-—1 522 ————————
O H H HD 0 0 -
46,00 67,15 28,23 73,11 27,20 74,28
Media | 145 240 206 147 375 234 258 152 528 N Media CV U

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Impedenza elettrica
Reattivi/kit dedicati

581 47,7 584 0,289
Sysmex XN-L Series

Impedenza elettrica
Reattivi/kit dedicati

505 49,1 6,36 0,347

Beckman Coulter UniCel DxH Series
Impedenza elettrica
Reattivi/kit dedicati

004 155 52,8 546 0,578
Mindray BC-6000 Series 1
-3.0 Impedenza elettrica mma
Mindray Hematology Reagent
Data 13 01 ‘ 10 ‘ 08 07 ‘ 10 ‘ 14 06 ‘ 09 ‘ 13 06 ‘ 08 ‘ 149 512 644 0676 m
Feb-23| Mar-23 | Apr-23 | Mag-23 | Giu-23 |Lug-23 | Ago-23 | Set-23 |Ott-23 |Nov-23 |Dic-23 |Gen-24 Siemens ADVIA 120/2120/2120i m
Light scattering
3.0 Reattivi/kit dedicati *
140 4572 10,6 1,01 1
® .
4~ Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...
20 Impedenzya elettrica ( P i
@ Reattivi/kit dedicati :
Q 1.0 ® ® 118 51,2 572 0,674
S
o ® Horiba Yumizen H500/550 m
O 00 @ Impedenza elettrica
N © @ Horiba-ABX Hematology Reagent
| 110 59,2 130 1,83 A Q
N-1.01 ® Abbott CELL-DYN Ruby 0 1]
Light scatteri
0 T Flleattivi/iit t;g]c?icati o
) 109 61,1 972 142 Em
_3.01 Sysmex XP-100 mh g
Impedenza elettrica g
Target Reattivi/kit dedicati
Meda | 228 146 206 87 82 488 704 0948 O3

Copyright © 2024 Bio—Rad Laboratories, Inc. Tutti i diritti sono riservati
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RBC Report .
Lab 793305 Hematology Program Ciclo 18
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI Apr 2023 — Mar 2024
[2][e227:s)) VIA CORNELIA DEI GRAGCHI 55 Campione N°: 10 EQAS
FII_AAPLS()LI (M) IATlas CUED Data del campione: 08 Gen 24 @i
lotto n°: 261700
Beckman Coulter UniCel DxH Series Comparazione statistica La tua deviazione
: N Media SD cv u Z-score RMZ %
” tUO r|SU|tat0 @ Tutti i risultati 3190 2,06 0,048 2,32 0,002 0,54 0,15 1,25
2.09 M/uL [w] Metodo 2875 2,06 0,047 229 0,002 0,59 0,13 1,34
,09 My ®
‘ Gruppo omogeneo 155 2,04 0,036 1,77 0,007 1,35 0,61 2,38
GRUPPO OMOGENEO METODO TUTTI | RISULTATI
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
21— R S, 437 ——
0 (S
1,95 2,22 1,83 2,30 1,83 2,30
Media | 35 44 49 35 34 45 44 20 20 N Media CV U
8.0 Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Impedenza elettrica
2 () - R R R R R R R RO, Reattivi/kit dedicati
580 2,07 1,54 0,003
e 1.0 ©/@ Sysmex XN-L Series
Impedenza elettri
8 @__ Reativikt dedicat
o 20 ~® \( / 505 2,04 145 0,003
| 1.04 Beckman Coulter UniCel DxH Series
N -t Impedenza elettrica
@ Reattivi/kit dedicati
-y —————— 155 2,04 1,77 0,007
Mindray BC-6000 Series
-3.0 Impedenza elettrica
Data 1‘3 0‘ 1 1 p QB 07 1‘0 1 A QG 09 1‘3 QG QB Mmdray1H:g1atolzo%/gReagem - 0,008
Feb-23| Mar-23 ‘Apr—23 ‘Mag-ZS‘ Giu-23 ‘Lug-23 ‘Ago-23 ‘Set-23 ‘Ott-ZS ‘Nov-ZS‘Dic-23 ‘Gen-24‘ Siemens ADVIA 120/2120/2120i
Light scattering
3.0 Reattivi/kit dedicati
143 2,11 2,05 0,009 :
004 Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...
' @ Impedenza elettrica
@ Reattivi/kit dedicati w
D 1.0 @ ® 118 2,06 2,52 0,012
st
(o] /@/@/ Horiba Yumizen H500/550 O
O 00 Impedenza elettrica
N @ Horiba-ABX Hematology Reagent
| ® 111 2,05 2,36 0,011 A Q
N -1.0- ® Abbott CELL-DYN Ruby 0 Q
ight scatterin
T8 Reattivi/kit dec?icati o
‘ 110 2,08 281 0014 | mm
_3.01 I?nysmex XP-100 mh g
pedenza elettrica g
Target Reattivi/kit dedicati
Vedia | 2° 34 44 49 82 210 149 0,009 o v
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Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

RDW Report

Hematology Program

Data del campione: 08 Gen 24

Ciclo 18
Apr 2023 - Mar 2024
Campione N°: 10

lotto n°: 261700

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxH Series

|l tuo risultato
15,6 %

@ La tua popolazione
[m] Metodo

N

2063
2686

Comparazione statistica
Media SD cv
14,6 0,460 3,15
14,5 0,788 5,42

La tua deviazione

u
0,025
0,038

RMZ
1,06
0,88

Z-score
2,11
1,37

%
6,65
7,40

@‘ Gruppo omogeneo

144

15,3 0,174 1,14

0,036 1,78 0,23

2,02

GRUPPO OMOGENEO

Il tuo risultato

4 ol

14,42

METODO

Il tuo risultato

16,16 10,59

18,46

POPOLAZIONE

Il tuo risultato

12,33 16,93

Media 15,1

15,7 15,2 15,7

152 172 140 15,3

N Media CV U

3.0

01

13

08 07 10 14

06

09 13 06 08

Feb-23

Mar-23 ‘Apr—23 ‘ Mag-23‘ Giu-23 ‘ Lug-23 ‘ Ago-23 ‘ Set-23 ‘ Ott-23 ‘ Nov-23 ‘ Dic-23 ‘ Gen-24 ‘

14,0

15,1

17,2

Sysmex XN 1000/2000/3000/9000
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

535 144
Sysmex XN-L Series

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

465 14,3 1,09 0,018

Beckman Coulter UniCel DxH Series
Calcolato
Reattivi/kit dedicati

144 153 1,14
Siemens ADVIA 120/2120/2120i

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

140 15,8
Mindray BC-6000 Series

Calcolato
Mindray Hematology Reagent

139 15,1
Abbott CELL-DYN Ruby

Calcolato
Reattivitkit dedicati

116 10,9
Horiba Yumizen H500/550

Calcolato
Horiba-ABX Hematology Reagent

106 15,0 9,11
Beckman Coulter UniCel DxH 900

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

64 152 1,07 0,051
Mindray BC-20/20s/30/30s (BeneSpher...

Calcolato
Reattivi/kit dedicati

62 145

1,01

0,016

0,036

3,07

0,102

1,86

0,060

4,51

0,114

0,332

1,09 0,050
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