Lab 793305

ITALY

BNP Report

Cardiac Markers Program

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Ciclo 9
Apr 2021 - Mar 2022
Campione N°: 6

Data del campione: 21 Set 21

lotto n°: 290800

EQAS

External Quality Assurance Services

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo... Comparazione statistica La tua deviazione
. N Media SD cv u? Z-score RMZ %
” tuo rlsu"ato @ La tua popolazione 75 1055 91,0 8,63 26,3 -2,07 -0,66 -17,9
Metodo 159 836 277 33,2 55,0 0,11 0,22 3,61
866,5 pg/mL = : : : : :
J pg @ ‘ Gruppo omogeneo 52 1044 96,4 9,23 334 -1,84 -0,65 -17,0
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato I tuo risultato I tuo risultato
7= === 21 -ty | Mg
0 T . m I 1 1
562,4 1298 2,00 1298 600,1 1298
Media 239 859 108 1872 239 871 2362 1017 308 147 1044 N Media CVv Ut
307 Abbott ARCHITECT/Alinity (¢, i, Gi ..
Chemioluminescenza
. ) R R OO, Reattivi/kit dedicati
52 1044 923 334
@ 1.0 Beckman Coulter UniCel DxI Series
e Chemioluminescenza
o o ® O] Reativikit dedicati
8 h \H\@/ 30 509 519 12,1
| Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
N -1.01 Chemioluminescenza Y( v
Abbott Alinity
.- - 22 1086 6,16 356
Siemens ADVIA Centaur Systems
-3.01 Chemioluminescenza
Reattivi/kit dedicati
Data 20 17 15 19 16 16 291 15 20 17 2 8 872 533 274
Ott-20 ‘Nov—ZO‘ch—QO ‘Gen—21 ‘Feb—21 Mar-21 ‘Apr—21 ‘Mag—21 ‘GIU—Z'I ‘Lug—21 ‘Ago—21 ‘Set—21 ‘ Siemens Atellica IM Analyzer
Chemioluminescenza
3.0 Siemens Atellica Reagent
15 742 3,97 19,0 w
3 T Beckman Coulter Access, LXi 725, Dx...
’ Chemioluminescenza
Reattivi/kit dedicati z
ol @ 11 538 373 151
S 0
Siemens ADVIA Centaur CP 1
8 0.0 % ® @ Chemioluminescenza
(7)) —(0— Reattivi/kit dedicati o)
| ® ® —©— 5 866 598 57,9 ‘D o
N -1.01 ® ® Alere Triage MeterPro s
FIA
.y @ 777777777777777777777777777777 Alere Triage Cardio2/Cardio3/Troponin-| um o
. 4 333 559 233 m >
_3.04 Siemens Dimension Vista %
' Chemioluminescenza .
Target A Reattivi/kit dedicati
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CK-MB Massa Report

Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

Cardiac Markers Program

Ciclo 9
Apr 2021 - Mar 2022
Campione N°: 6

Data del campione: 21 Set 21

lotto n°: 290800

EQAS

External Quality Assurance Services

Abbott ARCHITECT (c, i, ci models)

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo rlsu"ato @ La tua popolazione 252 415 3,13 7,55 0,493 3,21 0,28 242
[=] Metodo 208 46,0 8,37 18,2 1,45 0,65 -0,41 11,9
51 ’5 ng/m L @ ‘ Gruppo omogeneo 55 421 3,93 9,33 1,32 2,39 0,18 22,3
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE

Il tuo risultato

Il tuo risultato

Il tuo risultato

1 1 - I
29,20 61,75 4,18 63,60 25,80 57,11
Media 151 462 63 937 152 455 891 422 137 57 421 N Media CVv Ut
Abbott ARCHITECT (c, i, ci models)
Chemioluminescenza
Reattivi/kit dedicati
55 42,1 933 1,32
Qo Siemens ADVIA Centaur Systems
— Chemioluminescenza
8 Reattivi/kit dedicati
(7)) 47 494 7,09 1,28
| Roche cobas 6000/8000/c 311
N Elettrochemioluminescenza (ECL)
Roche ECL CK-MB/STAT Gen. 4
1 33 402 501 0,875
Roche cobas 6000/8000/c 311
-3.01 Elettrochemioluminescenza (ECL)
Roche Elecsys CK-MB STAT REF 05957648
Data 29 ‘ 17 ‘ 1\5 ‘ 1\9 ‘ 15 1\6 ‘ ‘ 291 1\5 ‘ 29 ‘ 17 ‘ 21 ‘ 27 41 ,8 3,71 0,746
Ott-20 |Nov-20|Dic-20 |Gen-21|Feb-21/Mar-21 | Apr-21 | Mag-21| Giu-21 |Lug-21 | Ago-21 | Set-21 sl Gl U] (6] Sspies
Chemioluminescenza
3.0 Reattivi/kit dedicati
@ 24 56,7 4,09 1,18
204 T VITROS Microwell Series
’ Chemioluminescenza
@ Reattivi/kit dedicati
© 10 ® 20 352 415 0817
B Siemens Atellica IM Analyzer
O 00 Chemioluminescenza
;) Siemens Atellica Reagent
| ®@ ® ® 20 474 835 221
N -1.0- & ® ® Abbott Alnity
Chemioluminescenza
o Abbott Alinity
' 18 40,3 6,66 1,58
_3.01 bioMérieux VIDAS Group
' FIA
Target Reattivi/kit dedicati
Media | 28 421 89,1 18 56,1 882 291
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Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126

ITALY

D-dimero Report

Cardiac Markers Program

Ciclo 9

Apr 2021 - Mar 2022
Campione N°: 6

Data del campione: 21 Set 21

EQAS

External Quality Assurance Services

lotto n°: 290800

Instrumentation Laboratory ACL TOP Se...

Comparazione statistica

La tua deviazione

. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo rlsu"ato @ La tua popolazione 104 565 152 26,8 37,1 -1,05 -0,91 -28,3
Metodo 128 871 453 51,9 100,0 -1,03 -1,07 -53,5
405 ng/mL : 9.1 B ’
05 gl ® |Gruppo omogeneo 26 441 19,4 440 951 187 071 -821
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato I tuo risultato Il tuo risultato
3 o 2 g o g
I T | . .
395,0 485,0 331,0 1670 0,610 1322
Media 3% 575 254 952 327 553 791 445 24 148 441 N Media CVv Ut
307 bioMérieux VIDAS Group
FIA
. ) R R OO, Reattivi/kit dedicati
62 990 830 26,1
Roche cobas 6000/8000/c 311
Immunoturbidimetric-FEU
Roche D-Dimer, Citrate Sample
29 835 472 183

Data

20 17 15

251

15 20 17 21

Ott-20 ‘Nov—ZO‘Dic—QO ‘Gen—21 ‘Feb—21

Mar-21 ‘Apr—21 ‘Mag—21 ‘Giu—21 ‘Lug—21 ‘Ago—21 ‘Set—21 ‘

Target
Media

148

441

553

791 952

Instrumentation Laboratory ACL TOP ...
Immunoturbidimetrico
IL HemosIL D-Dimer HS - 0020007700

26 441 4,40 9,51
Instrumentation Laboratory ACL TOP ...

Immunoturbidimetric-FEU
IL HemosIL D-Dimer HS 500 - 0020500100

23 1507 6,82 53,6
Diagnostica Stago Series
Immunoturbidimetrico
Stago STA-Liatest D-DI Plus, REF 00662

21 948 3,62 187
Radiometer AQT90 FLEX
FIA
Reattivi/kit dedicati

21 636 6,60 229
Siemens BCS/BCT/BFA/BFT
Immunoturbidimetrico
Reattivi/kit dedicati

15 1455 444 417
Sysmex CS-Systems
Immunoturbidimetric-FEU
Siemens Innovance

14 1390 8,13 755
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
Immunoturbidimetrico
Reattivi/kit dedicati

12 467 12,9 436
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Mioglobina Report
Lab 793305 Cardiac Markers Program
ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55
NAPOLI (NA) ITALIA 80126
ITALY

Ciclo 9
Apr 2021 - Mar 2022
Campione N°: 6

Data del campione: 21 Set 21

lotto n°: 290800

EQAS

External Quality Assurance Services

Beckman Coulter UniCel DxI Series Comparazione statistica La tua deviazione
. N Media SD cv U Z-score RMZ %
” tuo rlsu"ato @ La tua popolazione 45 162 10,8 6,65 4,02 0,24 0,44 1,60
Metodo 121 235 36,2 15,4 8,22 -1,94 -1,59 -29,9
164.8 na/mL [w] : , : : : :
6 ’8 gl @ ‘ Gruppo omogeneo 24 162 9,10 5,62 4,64 0,33 0,35 1,83
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
Il tuo risultato Il tuo risultato Il tuo risultato
4 —————————+ e 16 ——————————+ 1 | 7
W 1 1} |
140,4 189,8 131,0 346,6 130,0 216,1
Media 720 167 425 313 696 164 324 162 666 879 162 N Media CVv Ut
307 Abbott ARCHITECT/Alinity (¢, i, Gi ..
Chemioluminescenza
Reattivi/kit dedicati
32 264 7,68 897
Q Roche cobas 6000/8000/c 311
e Elettrochemioluminescenza (ECL)
(@] Reattivi/kit dedicati
8 32 180 2,72 2,17
| Siemens ADVIA Centaur Systems g
N Chemioluminescenza
Reattivi/kit dedicati
-ye-——————————— —— —— —— 25 246 506 6,22 [ 1]
Beckman Coulter UniCel DxI Series o
-3.01 Chemioluminescenza
Data 20 17 15 19 16 16 21 15 20 17 21 | T 562 460 &
Ott-20 ‘Nov—ZO‘ch—QO ‘Gen—21 ‘Feb—21 Mar-21 ‘Apr—21 ‘Mag—21 ‘GIU—Z'I ‘Lug—21 ‘Ago—21 ‘Set—21 ‘ Siemens Atellica IM Analyzer | ]
Chemioluminescenza o
3.0 Siemens Atellica Reagent
13 253 343 6,01 c
200 -@ O e bioMérieux VIDAS Group .
’ FIA .
Reattivi/kit dedicati
® -
o 107 ® 13 166 426 4,90
o) 8 Radiometer AQT0 FLEX [V
FIA
8 0.0 © Reattivi/kit dedicati o
| % 7 248 s 167 (@) ©
N-101 & Roche cobas 6000/8000/c 311 S
Elettrochemioluminescenza (ECL) EE
0 Roche ECL Myoglobin STAT o
. 7 181 2,76 472 m >
_3.01 Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ... %
' Immunoturbidimetrico .
Target Reattivi/kit dedicati
Media | > 162 313 6 219 537 120
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Troponina—| Report
Lab 793305 Cardiac Markers Program

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55

Ciclo 9
Apr 2021 - Mar 2022

ITALY

NAPOLI (NA) ITALIA 80126

Campione N°: 6
Data del campione: 21 Set 21
lotto n°: 290800

EQAS

External Quality Assurance Services

Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ¢i mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione

: N Media SD cv u? Z-score RMZ %
” tuo rlsu"ato @ La tua popolazione 313 1200 146 12,1 20,6 0,06 0,34 0,787
1 209 pg/mL [=] Metodo 553 1529 476 31,1 50,6 -0,67 -0,55 -21,0
® ‘ Gruppo omogeneo 141 1301 109 8,39 23,0 -0,84 -0,47 -7,07
GRUPPO OMOGENEO METODO POPOLAZIONE
I tuo risultato Il tuo risultato I tuo risultato
21 —— == o 50 -~~~ g——————————
0 0 000 | -
755,1 1698 471,5 1928
Media 31151285 312 566 1301 N Media CVv Ut
307 Abbott ARCHITECT/Alinity (¢, i, Gi ..
Chemioluminescenza
. ) R R OO, Abbott ARCHITECT hs Tnl, REF 3P25
141 1301 8,39 23,0
O 1.0 ? Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, Ci ...
— Chemioluminescenza
(@) ﬂ Abbott Alinity
8 0.0 \(D 64 1165 584 213 4
| Beckman Coulter UniCel DxI Series ‘
N -1.01 Chemioluminescenza
Beckman Coulter Access/DxI hsTnl, REF B52699 °
20 e e e e e e e e e e e s s 62 1130 513 184
bioMérieux VIDAS Group u
-3.0 FIA
bioMérieux VIDAS TNHS (REF 415386)
Data 29 ‘ 17 ‘ 1\5 ‘ 1\9 ‘ 15 1\6 ‘ ‘ 291 1\5 ‘ 29 ‘ 17 ‘ 21 ‘ 57 13344 9,69 428 °
Ott-20 |Nov-20|Dic-20 |Gen-21|Feb-21/Mar-21 | Apr-21 | Mag-21| Giu-21 |Lug-21 | Ago-21 | Set-21 Siemens ADVIA Centaur Systems :
Chemioluminescenza
3.0 Siemens HS Troponin | (TNIH) 1]
' 47 4771 8,10 141 :
3 T Beckman Coulter Access, LXi 725, Dx...
’ Chemioluminescenza
Beckman Coulter Access/DxI hsTnl, REF B52699 m
1.0 41 987 729 28,1
© e © |
(@) Siemens Atellica IM Analyzer
O 00 Chemioluminescenza L
wn Siemens Atellica TnlH (¢
| 40 5431 468 100 a
N -1.01 @ ) m -
® © Siemens ADVIA Centaur Systems o
Chemioluminescenza EE
T Siemens ADVIA Centaur Tnl-Ultra o
. 34 2054 12,9 114 m >
_3.01 VITROS Microwell Series %
' Chemioluminescenza .
Target VITROS Tropl ES REF 680 2301
Media | 28 1285 3114 26 11707 345 198
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